
Электрическая звуковая
зубная щетка

CS Medica CS�561 Kids

Благодарим Вас 

за приобретение 

зубной щетки

CS�561 Kids

Внимательно ознакомьтесь 
с инструкцией до начало
эксплуатации данного устройства.
Сохраните это руководство 
для получения необходимых
сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем
руководстве по эксплуатации. 

При покупке требуйте правильного его
заполнения: проставления печати продавца

и даты продажи.

РУКОВОДСТВО 
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Данная зубная щетка предназначена для
гигиены полости рта для детей от 1 до 5 лет.

1. ИНФОРМАЦИЯ  ПО  ТЕХНИКЕ
БЕЗОПАСНОСТИ

Пре ду преж де ние:
Ука зы ва ет  на потен циаль но опас -
ную ситуа цию, разви тие кото рой
может при ве сти  к серьез ной трав ме.

• Зубная щетка не является игрушкой и
содержит мелкие детали, которые могут
быть проглочены ребенком. Храните ее в
недоступном для детей месте.

• Вне зави си мо сти  от сте пе ни уча стия взро -
слых  в про цес се чист ки  зубов ребен ка,
дан ная про це ду ра дол жна всег да про во -
дить ся  под кон тро лем взро слых.

• Про кон суль ти руй тесь  со  своим сто ма то ло гом
перед исполь зо ва ни ем устрой ства,  если  к
Вам отно сит ся что'ли бо  из ниже сле дую ще го:

' чув стви тель ные  зубы  или  десны;
' недав но пере не сен ная перио дон таль -

ная  или сто ма то ло ги че ская хирур ги че -
ская опе ра ция;

' про хож де ние  курса лече ния, свя зан но -
го  с про бле ма ми  в рото вой поло сти.

• Пре кра ти те исполь зо вать устрой ство  и
про кон суль ти руй тесь  со  своим сто ма то ло -
гом,  если  у  Вас наблю да ет ся силь ная кро -
во то чи вость  десен  после неде ли поль зо ва -
ния дан ной зуб ной щет кой.

• Счи та ет ся,  что абра зив ные веще ства,
содер жа щиеся  в зуб ной  пасте  для уда ле -
ния  пятен  от таба ка  или отбе ли ва ния
зубов,  могут серьез но пов ре дить  эмаль  в
слу чае  их про дол жи тель но го исполь зо ва -
ния. Про кон суль ти руй тесь  со  своим сто ма -
то ло гом  перед  тем,  как  начать исполь зо ва -
ние зуб ных  паст  с повы шен ным содер жа -
ни ем абра зив ных  веществ.

• Не раз би рай те  и  не пытай тесь отре мон ти -
ро вать устрой ство само стоя тель но.

• Хра ни те  щетку  вдали  от  огня, высо ких тем -
пе ра тур  и пря мых сол неч ных  лучей.

Вни ма ние:
Ука зы ва ет  на потен циаль но опас ную
ситуа цию, разви тие кото рой  может
при ве сти  к нез на чи тель ной трав ме,
трав ме сред ней тяже сти  или  порче
иму ще ства.

• Дан ное устрой ство пред наз на че но толь ко
для  ухода  за поло стью  рта чело ве ка  в
домаш них усло виях.

• Зуб ная  щетка явля ет ся пред ме том лич ной
гиги ены  и дол жна исполь зо вать ся инди ви -
ду аль но.

• Не при жи май те зуб ную  щетку  к  зубам  и дес -
нам слиш ком силь но  и  не касай тесь  их никаки -
ми дру ги ми пла сти ко вы ми дета ля ми  щетки,
кроме щети ны.  Не чисти те  одну  область  в
тече ние про дол жи тель но го вре ме ни.

• Не исполь зуй те элемен ты пита ния,  не ука -
зан ные  для дан но го устрой ства. Вста вляй -
те  элемент пита ния, соблю дая поляр ность.

• Извле ки те  элемент пита ния  из зуб ной
щетки,  если  Вы  не соби ра етесь поль зо -
вать ся  ею  в тече ние дли тель но го вре ме ни
( от  трех  и  более меся цев).

• Обра щай тесь  с зуб ной щет кой акку рат но.
Не роняй те  ее  и  не под вер гай те силь но му
удар но му воз дей ствию.

• Нажи май те  на кноп ку поду шеч кой паль ца,
а  не ног тем,  чтобы  не пов ре дить поверх -
ность кноп ки.

2.  ОПИСАНИЕ  УСТРОЙСТВА

Зуб ная  щетка  CS'561  Kids рекомендуется
для чист ки  зубов  детей  в воз ра сте 1–5  лет.

Нас ад ка

Про ти во сколь зя щая 
рези но вая встав ка

Кноп ка  Вкл./Выкл.

Рукоятка (электронный блок)

Отсек  для элемен та 
пита ния ( для бата реи)

Допол ни тель но  можно
прио бре сти: нас ад ки  
CS Medi ca  SP#51  для элек -
три че ской зву ко вой зуб ной
щетки  CS#561  Kids ( в ком -
плек те 2 нас ад ки).

3.  УСТАНОВКА  ЭЛЕМЕНТА  ПИТАНИЯ

1. Повер ни те крыш ку отсе ка  для элемен -
та пита ния про тив часо вой стрел ки  и
сни ми те  ее.

2. Уста но ви те алка ли но вую (щелоч ную)
бата рею  типа  ААА  таким обра зом,  чтобы
поло жи тель ный (+)  и отри ца тель ный (–)
кон так ты сов па да ли  с поляр но стью, ука -
зан ной  в отсе ке  для элемен та пита ния.

При ме ча ние:
Перед  тем  как вста влять бата рею, насу хо
вытри те  руки  и кор пус зуб ной  щетки.
З. Зак рой те крыш ку, повер нув  ее  по часо вой

стрел ке. Пово ра чи вай те крыш ку  до  тех
пор,  пока  знаки « точка»  и « тире»  не сов ме -
стят ся  на обрат ной сто ро не рукоят ки.

При ме ча ние:
Если  отсек  для элемен та пита ния зак рыт
неплот но,  в кор пус устрой ства  может  по -
пасть  вода  и  вызвать нару ше ния  в рабо те
зуб ной  щетки.

• Срок служ бы элемен та пита ния зави сит  от
его моде ли, вре ме ни исполь зо ва ния,  силы,
при ла га емой  во  время чист ки,  и  иных фак -
то ров. Заме ни те бата рею,  когда дви же ния
щетки ста нут  более сла бы ми.

• Время рабо ты  от  одной алка ли но вой
(щелоч ной) бата реи соста вля ет  около 150
дней  при усло вии,  что  щетка исполь зу ет ся
2  раза  в  день  по 2 мину ты.  Так  как при ла -
га емая бата рея рас счи та на  для демон стра -
цион ных  целей,  она  может про ра бо тать
менее 150  дней.

• Реко мен ду ем исполь зо вать алка ли но вые
(щелоч ные) элемен ты пита ния  типа  ААА.

4.  УСТАНОВКА  И  СНЯТИЕ  НАСАДКИ

Уста но ви те нас ад ку
на рукоят ку, сов ме -
стив напра вляю щие
на нас ад ке  и рукоят -
ке,  и повер ни те  ее  по
часо вой стрел ке  до
упора,  как пока за но
на рисун ке  ниже.

Для  того  чтобы
снять нас ад ку, необ -
хо  ди мо про де лать  те
же дей ствия  в обрат -
ном поряд ке.

При ме ча ние:
Не при ла гай те излиш них уси лий  при уста -
нов ке нас ад ки.

5.  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смо чи те  щетку  водой  и выда ви те  на
нее нем но го зуб ной  пасты.  После  этого
вве ди те  щетку  в рото вую  полость.

При ме ча ние:
Чтобы пре дот вра тить раз бры зги ва ние зуб -
ной  пасты, вклю чай те  и выклю чай те зуб ную
щетку толь ко  при  ее нахож де нии  во  рту.

2. Вклю чи те пита ние,  нажав  на кноп ку
Вкл./Выкл.
После одно крат но го нажа тия  на кноп ку

вклю ча ет ся под свет ка нас ад ки.  После сле -
дую ще го нажа тия голов ка  щетки начи на ет
вибри ро вать,  при  этом под свет ка оста ет ся
вклю чен ной. 

Под свет ка нас ад ки помогает  Вам сле дить
за  ходом чист ки  зубов Ваше го ребен ка  и
сде лать  эту про це ду ру увле ка тель ной.

Дополнительные функции:

Автоматическое отключение через 2 минуты
Щетка отклю ча ет ся  через 2 мину ты.  При

необхо ди мо сти  Вы може те про дол жить чист -
ку,  снова вклю чив пита ние  щетки.

Промежуточный таймер каждые 30 секунд
Щетка дела ет  на мгно ве ние  паузу каж дые

30  секунд,  что сори ен ти ру ет  Вас  на рав но -
мер ную очист ку  всех участ ков поло сти  рта.

Акку рат но касай тесь  зубов  и  десен щетин -
ка ми, мед лен но пере ме щая голов ку  щетки
по  зубам  в гори зон таль ном напра вле нии,
пос ле до ва тель но про во дя чист ку  всей по -
верх  но сти  зубов.

ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ

Поверх ность  зуба 
и окклю зион ная
поверх ность:
Во  время чист ки 
дер жи те щети ну 
под  углом 90° 
к поверх но сти  зуба.

Гра ни ца  между 
зуба ми  и дес ной:
Во  время чист ки 
дер жи те щети ну 
под  углом 45° 
к поверх но сти  зуба.

Задняя сто ро на 
рез цов  или  область
неров но рас по ло жен -
ных  зубов:
Вер ти каль но 
при жи май те голов ку
щетки  к  зубу 
и очи щай те  их 
по оче ре ди, учи ты вая
угол рас по ло же ния  зубов.

3. Завер шив чист ку  зубов,  не выни мая
щетку  изо  рта, наж ми те  на кноп ку
Вкл./Выкл.,  чтобы выклю чить зуб ную
щетку.

4. Про мой те голов ку  щетки  под про точ -
ной  водой. Акку рат но стрях ни те изли -
шек  воды.

6.  УХОД  И  ХРАНЕНИЕ

• Дер жи те зуб ную  щетку  в чисто те.
• Уда ляй те загряз не ния  с кор пу са  щетки мяг -

кой  сухой тка нью.  При необхо ди мо сти сма -
чи вай те  ткань  в  воде  или мяг ком мою щем
сред стве. Загряз нен ную поверх ность
также  можно смо чить  водой,  а  затем про -
те реть тка нью.

• Нес мо тря  на  то,  что  щетка явля ет ся водо -
не про ни ца емой,  не погру жай те  ее  в  воду
на дли тель ное  время.

• Не исполь зуй те  для очист ки лету чие орга -
ни че ские сое ди не ния,  такие  как бен зин  и
раство ри тель.  Это  может испор тить нане -
сен ную кра ску  или при ве сти  к пов реж де -
нию устрой ства.

• После каж до го исполь зо ва ния про мы вай те
щети ну  водой.

• Обра щай тесь  с зуб ной щет кой акку рат но.
Не роняй те  ее  и  не под вер гай те силь но му
удар но му воз дей ствию.

• Хра ни те  щетку  в недо ступ ном  для  детей
месте.

• Хра ни те  щетку  вдали  от  огня, высо ких тем -
пе ра тур  и пря мых сол неч ных  лучей.

• Заме няй те нас ад ку  для  щетки  не  реже
одно го  раза  в  три меся ца.

7.  ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наи ме но ва ние Элек три че ская зву ко вая

зуб ная  щетка  CS Medi ca 
Модель CS�561  Kids
Потре бляе мая 
мощ ность 0,18  Вт
Источ ник пита ния 1 алка ли но вый 

(щелоч ной)  элемент 
пита ния  типа  ААА

Время рабо ты от одно го Около 150  дней
элемен та пита ния ( при усло вии,  что   щетка 

исполь зу ет ся 2  раза  в  день 
по 2  мин)

Часто та коле ба ний 16 000  движ./мин.
Рабо чая тем пе ра ту ра /
от но си тель ная 0–50° С / 30–85%
влаж ность
Температура /
относительная влажность / –20 – 60° С /
атмосферное давление 10–95% /
при хранении и транспор- 700 гПа–1060 гПа
тировании
Масса 25  г ( без элемен та пита ния)
Габа рит ные 134,5 (в) х 28 (ш)  
раз ме ры х 25 (г) мм
Срок служ бы Рукоятка (электронный

блок) – 2  года, Нас ад ка –
3 меся ца, Элемен ты пита -
ния – уста на вли ва ет ся
про из во ди те лем 
этих элемен тов.

Ком плект постав ки Рукоятка (электронный
блок) с нас ад кой, допол -
ни тель ная на с ад ка, алка -
ли но вый  элемент пита ния
типа  ААА, руко вод ство  по
эксплу а та ции  с гаран тий -
ным тало ном

IPX7      Сте пень защи ты кор пу са зуб ной
щетки  от про ни кно ве ния твер дых
пред ме тов  и  воды.
Знак обращения продукции на рынке
Таможенного союза
Температурный диапазон 
/Диапазон влажности 
/Ограничение атмосферного давления
* Кисельникова Л.П., Зуева Т.Е.,

Карасева Р.В., Огарева А.А.
Сравнительная эффективность
использования различных зубных
щеток в детском возрасте //
Стоматология детского возраста 
и профилактика. 2017. Т. ХVI. 
№1 (60). С. 51-57

8. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Дата производства зашифрована в серий-
ном номере, который находится в батарей-
ном отсеке щетки и имеет структуру
YYMNNNNN, где YY обозначает последние
две цифры  года про из вод ства,  M –  номер
меся ца про из вод ства (1'9 соот вет ству ют
меся цам  с янва ря  по сен тяб рь ,  X – октяб рь,
Y – нояб рь,  Z – дека брь),  NNNNN – поряд ко -
вый  номер изде лия.

9. МЕРЫ, КОТОРЫЕ СЛЕДУЕТ 
ПРЕДПРИНЯТЬ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если зуб ная  щетка пере ста ла рабо тать, воз -
мож но, бата рей ка раз ря ди лась.  В слу чае  если
даже  после заме ны бата рей ки зуб ная  щетка
не рабо та ет,  не пытай тесь ремон ти ро вать  ее
само стоя тель но. Обра ти тесь  в бли жай ший  к
Вам сер вис ный  центр (адре са сер вис ных цен -
тров ука за ны  в  конце дан но го руко вод ства).
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Надлежащая утилизация продукта
(отработанное электрическое и элек-
тронное оборудование)

Этот сим вол  на при бо ре  или опи са нии  к
нему ука зы ва ет,  что дан ный при бор  не под -
ле жит ути ли за ции вме сте  с дру ги ми домаш -
ни ми отхо да ми  по окон ча нии свое го  срока

служ бы.  Чтобы пре дот вра тить воз мож ный  ущерб  для
окру жа ю щей  среды вслед ствие некон тро ли ру е мой
ути ли за ции отхо дов, пожа луй ста, отде ли те  это изде -
лие  от дру гих  типов отхо дов  и ути ли зи руй те  его над -
ле жа щим обра зом  для рацио наль но го пов тор но го
исполь зо ва ния мате риаль ных ресур сов.
Для ути ли за ции при бо ра обра ти тесь  в спе циа ли зи ро -
ван ные пунк ты прие ма, рас по ло жен ные  в  Вашем горо -
де,  или  к мест ным орга нам вла сти  для полу че ния
подроб ной инфор ма ции  о  том,  куда  и  как вер нуть дан -
ный при бор  для эко ло ги че ски безо пас ной пере ра бот ки.
По вопро су ути ли за ции элемен тов пита ния обра ти -
тесь  в спе циа ли зи ро ван ные пунк ты прие ма, рас по ло -
жен ные  в  Вашем горо де,   или  к мест ным орга нам вла -
сти  для полу че ния подроб ной инфор ма ции  о  том,  куда
и  как вер нуть бата реи  для эко ло ги че ски безо пас ной
пере ра бот ки.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Сроки гарантии:
Рукоятка (электронный блок) – 2 года
Насадка – 3 месяца

Модель ______________________________

Серийный номер ______________________

Дата продажи «____»  _________  ____ г.

Подпись продавца _____________________

Штамп магазина

С условием гарантийного обслуживания
ознакомлен, внешний вид проверил, товар
в полной комплектации получил.

Подпись покупателя ___________________

Дата обращения «____»  _________  ____ г.

Заключение мастера, выполненные работы

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю
«____»  _________  ____ г.

Подпись и штамп мастера  ______________

Работу принял ________________________
(подпись клиента)

СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Таможенный союз Республики Беларусь,
Республики Казахстан, Российской
Федерации и Кыргызской Республики

Свидетельство 
о государственной регистрации 
№ KG.11.01.09.014.E.001555.08.16 
от 19.08.2016 г. 
Срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии 
№ TC N RU Д-CN.МГ11.В.04978 
от 31.08.2016 г. 
Срок действия до 30.08.2021 г.
Соответствует требованиям
Технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей
и подростков».

Сертификат соответствия 
№ ТС RU C-CN.ГА05.А.01974 
от 14.07.2016 г. 
Срок действия не ограничен.
Соответствует требованиям
Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость 
технических средств».

Произведено по заказу 
и под контролем ООО «СиЭс Медика»
Импортером и уполномоченным 
представителем  производителя 
на территории Российской Федерации, 
а также государств-членов 
Таможенного Союза является фирма
ООО «СиЭс Медика»
127006, Москва, 
Воротниковский пер., д. 7, стр. 3
Тел.: (495) 363–16–52 
Тел./факс: (495) 363–16–56
Центр технического обслуживания 
в Москве:
ООО «СиЭс Медика ТехЭксперт»
127006, Москва, 
Воротниковский пер., д. 7, стр. 3 
(м. «Маяковская»)
Тел/факс: (499) 995'11'32
(многоканальный)
Бесплатная горячая линия 
по России: 8�800�555�00�80
E'mail: csinfo@csmedica.ru,

service@csmedica.ru 
(сервисный центр)

www.csmedica.ru

Производитель:
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
(НИНБО СИГОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)
No.239 Jianghu Road, Zone C Hongtang
Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo,
China. (№ 239 Цзянху Роад, Зоун С 
Гонтанг Индастриал Парк, 
Цзянбэи Дистрикт, Нинбо, Китай)
Сделано в Китае

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ
ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ 
CS MEDICA В РОССИИ

• Арзамас, ООО «СиЭс Медика Поволжье», 
ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, 
тел.: (831) 472'96'05, arz_cs@bk.ru

• Армавир, ООО «СиЭс Медика Кубань»
(Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, 
тел.: (86137) 58'202, cs_medicarm@mail.ru

• Архангельск, ООО «СиЭс Медика Поморье»,
ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182)
64'09'55, 20'22'10, pomorie@csmedica.ru

• Астрахань, ООО «СиЭс Медика Астрахань»,
ул. Боевая, д. 134, тел.: (8512) 38'20'78,
astrahan@csmedica.ru

• Барнаул, ООО «СиЭс Медика Алтай», 
ул. Юрина, д. 188б, тел.: (3852) 54'37'54,
60'30'22, cs'barnaul@mail.ru 

• Белгород, ООО «СиЭс Медика Белгород», 
ул. Архиерейская, д. 2А, оф. 11, 
тел.: (4722) 42'12'94, belgorod@csmedica.ru

• Благовещенск, ООО «СиЭс Медика Дальний
Восток и Забайкалье» (Хабаровск), 
ул. Калинина, д. 103, оф. 215, 
тел.: (4162) 53'12'23, 53'12'25,
csmedica'amur@yandex.ru

• Братск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», 
с. Падун, ул. 25'летия Братскгэсстроя, 
д. 21, пом. 43 тел.: (3953) 36'29'28,
csmedica@bk.ru

• Брянск, ООО «СиЭс Медика Брянск», 
2'й Советский пер., д. 3, оф. №1, 
тел.: (4832) 37'15'93, 37'15'94,
cs'bryansk@bk.ru

• Великий Новгород, ООО «СиЭс Медика
Северо'Запад», ул. Мерецкова'Волосова, д. 9,
тел.: (951) 722'15'75, novgorod@csmedica.ru

• Владивосток, ООО «СиЭс Медика Дальний
Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо,
д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37'00'57, 60'60'28,
csmedica'dv@mail.ru

• Владимир, ООО «СиЭс Медика Владимир»,
ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922)
52'64'47, csmedica'vladimir@mail.ru

• Волгоград, ООО «СиЭс Медика Нижняя
Волга», ул. Землянского, д. 7, оф.24, 
тел.: (8442) 23'84'44, 23'31'14, 24'34'49,
csmedica34@mail.ru

• Вологда, ООО «СиЭс Медика Вологда»,
Советский просп., д. 50, оф. 5, 
тел.: (8172) 75'45'76, 
csmedika@vologda.ru 

• Воронеж, ООО «СиЭс Медика Черноземье»,
ул Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, 
тел.: (473) 255'08'73, (473) 255'08'76
voronezh@csmedica.vrn.ru

• Воронеж, ООО «СиЭс Медика Техэксперт
Черноземье», ул Степана Разина, 
д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 232'03'58
voronezh@csmedica.vrn.ru

• Екатеринбург, Офис ООО «СиЭс Медика
Урал», ул. Тургенева, д. 30А, 
тел.: (343) 222'74'75, med@csmedica'ural.ru
Сервисно'консультационый центр, ул. 8 Марта,
д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371'30'84, 371'34'11,
service@csmedica'ural.ru

• Иваново, ООО «СиЭс Медика Иваново», 
ул. Колесанова, д. 11/2, тел.: (4932) 29'08'74,
csmedica'ivanovo@mail.ru 

• Ижевск, ООО «СиЭс Медика Вятка» (Киров),
ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377'545,
377'664, csmedica18@mail.ru

• Иркутск, ООО «СиЭс Медика Иркутск», 
ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, 
тел.: (3952) 48'74'74 office38@csmedica.ru 

• Йошкар'Ола, ООО «СиЭс Медика
Йошкар'Ола», просп. Гагарина, д. 14А, 
тел.: (8362) 42'65'81, 42'26'73, csm@mari'el.ru 

• Казань, ООО «СиЭс Медика Казань», 
ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)
527'51'06, 527'64'43, cskzn@mail.ru
Сервисно'консультационый центр, 
ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, 
тел.: (843) 528'01'70, cskzn5@mail.ru

• Калининград, ООО «СиЭс Медика
Калининград», ул. Нарвская, 
д. 49е, оф. 208, 206, тел.: (4012) 95'38'65,
kaliningrad@csmedica.ru

• Калуга, ООО «СиЭс Медика Калуга», 
ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909'989,
595'069, 909'989, (903) 636'50'69,
csmedica_kaluga@mail.ru

• Кемерово, ООО «СиЭс Медика Кемерово», 
ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842)
59'22'02, 65'74'60, kemerovo@csmedica.ru 

• Киров, ООО «СиЭс Медика Вятка»,
Студенческий пр., д. 19, к. 2, тел.: (8332)
51'36'25, 51'36'26, vyatka@csmedica.ru 

• Кострома, ООО «СиЭс Медика Иваново»,
просп. Мира, д. 51, тел.: (4942) 63'77'79,
(4942) 55'28'73, csmedica'ivanovo@mail.ru

• Краснодар, Офис ООО «СиЭс Медика
Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.:
(861) 238'47'80, 238'47'90, omron@kubannet.ru
Сервисно'консультационный центр, 
ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, 
тел.: (861) 238'47'95, service23@csmediсa.ru

• Красноярск, ООО «СиЭс Медика Енисей», 
ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, 
тел.: (391) 221'24'83, 221'20'72, 221'60'98,
info@csmedicaenisey.ru

• Курск, ООО «СиЭс Медика Курск», 
ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712)
74'00'78, 74'00'79, csmedica'kursk@yandex.ru 

• Липецк, ООО «СиЭс Медика Липецк», 
ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742)
25'60'16, (4742) 25'60'12, lipetsk@csmedica.ru

• Магнитогорск, ООО «СиЭс Медика
Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, 
тел.: (3519) 29'49'14, mgn@csmedica'ural.ru

• Махачкала, ООО «СиЭс Медика Махачкала»,
ул. Дзержинского, д. 17б, к. 24, 
тел.: (8722) 55'85'40, csmahachkala@mail.ru

• Минеральные Воды, ООО «СиЭс Медика
Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 10б,
тел.: (87922) 6'02'31, факс: 6'06'48,
csmedicakmv@mail.ru

• Мурманск, ООО «СиЭс Медика Карелия»
(Петрозаводск), проспект Кольский, 
д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52'53'43,
murmansk@csmedica.ru

• Набережные Челны, ООО «СиЭс Медика
Казань», просп. Московский, д. 91, 
тел.: (8552) 58'94'97, csmedica16'4@mail.ru

• Нижневартовск, ООО «СиЭс Медика Югра»,
ул. Ханты'Мансийская, д. 2, стр. 1, 
тел.: (908) 873'30'47, моб.: (902) 855'85'01,
cstyumen@mail.ru, cs'nv86@yandex.ru

• Нижний Новгород, ООО «СиЭс Медика
Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, 
тел.: (831) 434'44'77, 433'90'90,
csmedica@csmedica.nnov.ru

• Новокузнецк, ООО «СиЭс Медика
Новокузнецк», пр'т Металлургов, д. 48, 
тел.: (3843) 60'05'18, 46'46'44
novokuznetsk@csmedica.ru

• Новороссийск, ООО «СиЭс Медика Кубань»
(Краснодар), ул. Леднева, д. 5, тел.: (8617)
75'15'00, +7'938'525'15'00,
cs_medicanov@mail.ru

• Новосибирск, ООО «СиЭс Медика Сибирь»,
ул. Немировича'Данченко, д. 169, тел.: (383)
346'18'11, 346'20'68, cs'siberia@mail.ru

• Омск, ООО «СиЭс Медика Омск», 
ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210'300,
59'55'03, direktor55@csmedica.ru

• Орёл, ООО «СиЭс Медика Орел», 
ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54'24'00,
orel@csmedica.ru 

• Оренбург, ООО «СиЭс Медика Оренбург», 
ул. Цвиллинга, д. 46, оф. 4, тел.: (3532)
404'607, 404'608, csorenburg@mail.ru 

• Орехово'Зуево, ООО «СиЭс Медика
Подмосковье», Московская обл., 
г. Орехово'Зуево, ул. Володарского, д. 80а,
тел.: (496) 412'64'27, cspodmoskovie@mail.ru

• Пенза, ООО «СиЭс Медика Пенза», 
ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56'18'37,
32'05'05, penza@csmedica.ru

• Пермь, ООО «СиЭс Медика Пермь», 
ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 224'52'19,
229'87'75, perm@csmedica.ru 

• Петрозаводск, ООО «СиЭс Медика Карелия»,
ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, 
тел.: (8142) 59'27'14, karelia@csmedica.ru 

• Псков, ООО «СиЭс Медика Северо'Запад»,
ул. Леона Поземского, д. 10, помещение 1001,
тел.: (911) 885'07'56, pskov@csmedica.ru

• Россошь, ООО «СиЭс Медика Черноземье»
(Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, 
тел.: (47396) 4'88'94, rossoch@csmedica.ru

• Ростов'на'Дону, ООО «СиЭс Медика
Ростов'на'Дону», ул. Фурмановская, д. 148,
тел.: (863) 231'03'85 (86), 231'04'85 (86),
231'07'87, rostov@csmedica.ru

• Рязань, ООО «СиЭс Медика Рязань», 
ул. Семена Середы, д. 42, 
тел.: (4912) 50'04'03, 96'63'10, 96'93'66,
ryazan@csmedica.ru

• Самара, Офис ООО «СиЭс Медика Самара»,
ул. Советской Армии, дом 180, строение 1,
офис 306, тел.: (846) 250'15'79, 250'15'81,
250'51'18, csmedica'samara@sama.ru
Сервисно'консультационный центр, ул.
Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 114, 
тел.: (846) 267'38'40,
csmedica'samara@sama.ru

• Санкт'Петербург, Офис ООО «СиЭс Медика
Северо'Запад», Малодетскосельский просп.,
д. 36, лит. Н, тел.: (812) 309'09'80,
csnw@csmedica.ru
Сервисно'консультационный центр,
Малодетскосельский просп., д. 36, лит. Н, 
тел. (812) 409'40'30, spbservice@csmedica.ru

• Саранск, ООО «СиЭс Медика Саранск», 
ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2,
комната №222, тел.: (8342) 27'03'24, 22'23'91,
csmedica@saransk.ru

• Саратов, ООО «СиЭс Медика Саратов», 
ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79'90'45,
79'90'46, csmsaratov@mail.ru

• Саров, ООО «СиЭс Медика Поволжье» 
(Н. Новгород), просп. Октябрьский, д. 18, 
тел.: (950) 360'70'77, 
arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru

• Симферополь, ООО «СервисМедика Крым»,
просп. Победы, д. 54, пом. 37, 
тел.: (978) 137'90'68, (910) 416'59'55,
director82@csmedica.ru 

• Смоленск, ООО «СиЭс Медика Смоленск»,
просп. Гагарина, д. 60, тел.: (4812) 35'85'68,
smolensk@csmedica.ru

• Сочи, ООО «СиЭс Медика Кубань»
(Краснодар), Центральный район, 
ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61'57'65,
cs_medicasochi@mail.ru

• Ставрополь, ООО «СиЭс Медика
Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, 
тел.: (8652) 26'38'96, 26'38'93,
csmedicastv@mail.ru

• Старый Оскол, ООО «СиЭс Медика
Белгород», ул. Ватутина, д. 54, 
тел.: (4725) 24'17'89, oskol_cs@mail.ru 

• Сургут, ООО «СиЭс Медика Югра», 
ул. Мелик'Карамова, д. 64, каб. №10, 
тел.: (3462) 25'46'17, моб.: (912) 817'41'41
cstyumen@mail.ru, cssurgut@mail.ru

• Тамбов, ООО «СиЭс Медика Тамбов», 
ул. Ореховая, д. 10, помещ. 1, 
тел.: (4752) 49'47'10, tambov@csmedica.ru 

• Тверь, ООО «СиЭс Медика Тверь», 
просп. Чайковского, д. 23, 
тел.: (4822) 32'89'66, tver@csmedica.ru

• Тольятти, ООО «СиЭс Медика Самара»,
бульвар Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74'88'89,
csmedica'tlt@yandex.ru

• Томск, ООО «СиЭс Медика Томск», 
ул. Нахимова, д. 13/1, оф. 104, 
тел.: (3822) 902'703, info_tomsk@mail.ru 

• Тула, ООО «СиЭс Медика Тула», 
ул. Демонстрации, д. 149, 
тел.: (4872) 36'80'56, tula@csmedica.ru

• Тюмень, ООО «СиЭс Медика Тюмень», 
ул. Холодильная, д. 142, оф. 12, 
тел.: (3452) 34'22'70, (932) 321'46'21,
cstyumen@mail.ru

• Улан'Удэ, ООО «СиЭс Медика Иркутск», 
ул. Терешковой, д. 6, оф. 43, 
тел.: (3012) 23'01'61, csmedicabur@mail.ru

• Ульяновск, ООО «СиЭс Медика Поволжье» 
(Н. Новгород), Западный б'р, д. 27, оф. 101,
тел.: (8422) 68'77'95, 688'128,
csmedica.uln@yandex.ru 

• Уфа, ООО «СиЭс Медика Башкортостан», 
ул. Натальи Ковшовой, д. 10, 
тел.: (3472) 34'18'08, csmedica.ufa@mail.ru

• Хабаровск, ООО «СиЭс Медика Дальний
Восток и Забайкалье», ул. Ким'Ю'Чена, 
д. 44/И, оф. 3, тел.: (4212) 41'12'65,
csmedica'amur@yandex.ru

• Чебоксары, ООО «СиЭс Медика Чебоксары»,
ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, 
тел.: (8352) 56'24'08, 57'43'31, csm'ch@mail.ru 

• Челябинск, ООО «СиЭс Медика Челябинск»,
ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237'48'93,
chel@csmedica.ru 

• Череповец, ООО «СиЭс Медика Вологда»,
просп. Луначарского, д. 51, оф. 11, 
тел.: (8202) 55'52'63
csmedicacherepovets@rambler.ru

• Чита, ООО «СиЭс Медика Дальний Восток 
и Забайкалье» (Хабаровск), 
ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, 
тел.: (3022) 32'49'03, csmedica'chita@mail.ru 

• Шахты, ООО «СиЭс Медика Ростов'на'Дону»,
ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6'80'52,
6'80'53, shuhti@csmedica.ru

• Ярославль, ООО «СиЭс Медика Ярославль»,
ул. Салтыкова'Щедрина, д. 44/18, 
тел.: (4852) 90'66'53, 20'12'50, 73'11'82
yaroslavl@csmedica.ru
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